Operating Instructions
1.Insert a D-piece into the instrument and fit a new cardboard mouthpiece.

2. Press and release the button to turn on the device and to begin a breath test. As you do this, take a deep
breath and hold it. The orange and red indicators will light up.

3. Continue to hold your breath until the indicators count down from 6 to 2 (this takes approximately

15 seconds).
.
4. When the green indicator flashes, start to COmpact babyCOmpact ToxCOmini

blow slowly into the mouthpiece, aiming to >51ppm >51ppm >40%COHb
empty the lungs completely.
) ) ) 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb
5. The instrument will then display the level of

CO by the relevant indicator light. 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb

6. To turn the device off, press and hold the 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb
button for 3 seconds or wait for approx. 30 11-15 11-20 >5%COHb
seconds after the end of a test when the unit ppm ppm g
will switch off automatically. 7-10ppm 6-10ppm >2.5%COHb

. Switch the device off and back on again to 0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb
start a new breath test.

. To test the battery, press and hold the button | CoVita
for 3 seconds while the instrument is off. The | tel (800)707-5751 - fax (800)721-2377
status of the battery will be displayed by the www.covita.net email: info@covita.net
indicators: - good battery, - low © Bedfont Scientific Limited 2008

battery, red - very low battery, replace device. | saon saeniiiotimied rasenve te rignt o change or pdat tis

literature without prior notice.
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Bedienungsanleitung
. Setzen Sie ein D-Stiick in das Gerat ein und stecken Sie ein neues Pappmundsttick darauf.

. Betétigen Sie kurz die Einschalttaste, um das Geréat in Betrieb zu nehmen und fiihren Sie dann den Atemtest
durch. Holen Sie dazu tief Luft und halten Sie anschlieRend den Atem an. Die orangefarbenen und roten
Anzeigelampchen leuchten auf.

. Halten Sie weiterhin den Atem an, bis die Anzeigeldmpchen rtickwérts von 6 auf 2 gezéhlt haben (das dauert etwa
15 Sekunden).

. Wenn die griinen Anzeigelampchen aufleuchten, fangen Sie an, langsam in das Mundstiick zu blasen und dabei
Ihre Lungen vollsténdig zu entleeren.

. Das Gerét zeigt anschlieend den CO-Wert mit Hilfe des entsprechenden Anzeigeldmpchens an.

. Um die Vorrichtung auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt oder warten Sie ca. 30

Sekunden nach Beendigung des Testes,

bis sich das Geréat automatisch ausschaltet. COmpact babyCOmpact ToxCOmini

. Schalten Sie das Gerét aus und wieder ein, >51ppm >51ppm >40%COHb

wenn Sie einen neuen Atemtest vornehmen o
mdchten. 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

. Zum Testen der Batteriespannung driicken 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb
Sie die Einschalttaste fiir 3 Sekunden bei

16-25 21-25 >10%COHb

ausgeschaltetem Gerat. Der Ladezustand ppm ppm &

der Batterie wird von den Anzeigelampchen 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

angezeigt: — Batterieladung voll; o

— Batterieladung niedrig; rot — Batterieladung 7-10ppm 6-10ppm >2.5%COHb

sehr niedrig, Gerét ersetzen. 0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb

Instrucciones de uso
*Inserte una pieza en forma de D en el instrumento y coloque una nueva boquilla de cartéon.

.Presione y suelte el botén para encender el dispositivo y comenzar una prueba de aliento. Mientras lo
hace, inspire profundamente y mantenga la respiracion. Se encenderan los indicadores naranja y rojo.

. Siga conteniendo la respiracion hasta que la cuenta de los indicadores pase de 6 a 2 (esto demora
aproximadamente 15 segundos).

. Cuando parpadee el indicador verde, comience a soplar lentamente por la boquilla, intentando vaciar los
pulmones por completo.

. El instrumento indicara entonces el nivel del CO mediante la luz correspondiente.
.Para apagar el aparato, pulse y mantenga pulsado el botén durante 3 segundos, o espere

aproximadamente 30 segundos después
del fin de una prueba, tras lo cual la Resultados .
unidad se apagara automaticamente. COmpact babyCOmpact  ToxCOmini

N ! d

-@- >51ppm >51ppm >40%COHb
1

aliento, vuelva a apagar y encender el 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

.Para comenzar una nueva prueba de

aparato.
26-35ppm 26-35ppm >20%COHb
. Para probar la bateria, presione el botén

y manténgalo presionado durante 3 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb
segundos, mientras esta apagado. El estado 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

de la bateria se mostrara mediante los
indicadores: — buen nivel de bateria; 7-10ppm 6-10ppm >2.5%COHb

— bateria baja; rojo — bateria muy 0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb
baja, reemplace el aparato.




Instructions d’utilisation

1.Insérez une Piece D dans I'appareil et placez-y une embouchure en carton.

2. Appuyez et lachez le bouton pour tourner le dispositif et commencer le test de respiration. Simultanément,
respirez profondément et retenez votre respiration. Les indicateurs orange et rouge vont s’allumer.

3. Continuez a retenir votre respiration jusqu’a ce que les indicateurs passent de 6 a 2 (cette procédure
demande environ 15 secondes).

4. Lorsque l'indicateur vert clignote, soufflez doucement dans 'embouchure pour vider totalement vos
poumons.

5. L’appareil va alors présenter le niveau de CO sur l'indicateur lumineux principal.
6. Pour débrancher I'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendent 3 secondes, ou
attendez environ 30 secondes apreés la fin Résultats
du test, lorsque I'appareil se débranchera COmpact babyCOmpact = ToxCOmini
automatiquement. N
-@- >51ppm >51ppm >40%COHb
7.Débranchez et rebranchez I'appareil avant !
36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

d’effectuer un nouveau test de respiration.
8. Pour tester la batterie, appuyez sur le bouton 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb
pendant 3 secondes lorsque I'appareil est 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb

débranché. Les indicateurs suivants vous o
montreront I'état de la batterie : —la 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

batterie est bonne ; — la batterie est 7-10ppm 6-10ppm >2 5%COHb
faible ;rouge - la batterie est tres faible,
remplacez 'appareil. 0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb

Istruzioni per I'uso
-Inserire un raccordo D e un nuovo boccaglio di cartone nello strumento.

.Premere e rilasciare il pulsante per accendere lo strumento e avviare un test respiratorio. Durante questa
operazione fare un respiro profondo e trattenere il respiro. Si accenderanno le spie rossa e arancione.

. Continuare a trattenere il respiro fino a quando il conteggio indicato sara sceso da 6 a 2 (questo richiedera
circa 15 secondi).

. Quando la spia verde comincia a lampeggiare, soffiare lentamente nel boccaglio, cercando di svuotare
completamente i polmoni.

.Lo strumento visualizzera il livello di CO tramite I'apposita segnalazione.

. Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi, o attendere circa 3 secondi
dalla fine del test, quando 'unita si

spegnera automaticamente. Risultati COmpact  babyCOmpact ToxCOmirm

. Spegnere e riaccendere il dispositivo per -@- >51ppm >51ppm >40%COHb
iniziare un nuovo test. ]

. 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb
. Per controllare la batteria, tenere premuto

per 3 secondi il pulsante mentre lo strumento 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb

e spento. Lo stato della bgttepg verra 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb

visualizzato dalle seguenti spie:

:batteria in buono stato; : scarsa 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb
ica della batteria; . batteri i

carica della batteria; rosso: batteria quasi 7-10ppm 6-10ppm 2 5%COHb

scarica, sostituire la batteria.
0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb

Gebruiksrichtlijnen

1. Stop een D-stuk in het instrument en plaats een nieuw kartonnen mondstuk.

2.Druk op de knop en laat deze los om het apparaat in te schakelen en een ademtest te starten. Tijdens deze
test moet u diep inademen en uw adem inhouden. De oranje en rode indicators zullen oplichten.

3.Houd uw adem in tot de indicators hebben afgeteld van 6 naar 2 (dit duurt ongeveer 15 seconden).

4. Wanneer de groene indicator knippert, begint u langzaam in het mondstuk te blazen met het doel uw
longen volledig leeg te maken.

5. Het instrument zal vervolgens het CO-gehalte aangeven met het relevante indicatorlampje.

6. Om het apparaat uit te schakelen, druk de knop in en houd deze gedurende 3 seconde ingedrukt, of wacht
u ongeveer 30 seconden na het einde van de test zodat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

i i Resultaten
7. §chakel het.apparaat uit en opnieuw COmpact babyCOmpact  ToxCOmini
in om een nieuwe ademhalingstest te

starten. - >51ppm >51ppm >40%COHb

8. Om de batterij te testen, houdt u de knop 36-50ppm 36-50ppm >30%COHb

3 seconden ingedrukt terwijl het instrument

is uitgeschakeld. De status van de batterij 26-35ppm 26-35ppm >20%COHb

wordt aangegeven door de indicators: 16-25ppm 21-25ppm >10%COHb
- goed batterijvermogen;

- laag batterijvermogen; rood - zeer laag 11-15ppm 11-20ppm >5%COHb

batterijvermogen, vervang apparaat. 7-10ppm 6-10ppm >2.5%COHb
0-6ppm 0-5ppm 0-2.5%COHb






